Одноканальный измерительный модуль EMG-сигналов by Варданесян, К. А. & Вонсевич, К. П.
 109 
УДК 57.087:62-52 
 
ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  
EMG-СИГНАЛОВ 
 
Магистрант Варданесян К. А. 
Ассистент Вонсевич К. П.  
Национальный технический университет Украины 
«Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского» 
 
Создание высокоточных измерительных систем для регистрации и 
анализа биологических сигналов – достаточно скрупулёзная и сложная 
задача. При распознавании миоэлектрических (EMG) импульсов 
классическим является применение многоканальных измерительных 
модулей, что усложняет задачу их использования в портативных устройствах, 
таких как бионические и миоэлектрические протезы. Однако, развитие мира 
носимой электроники и удешевление Health Care технологий позволяет 
достигать значительных результатов даже с малым количеством 
измерительных каналов. 
Так, возможной альтернативой стандартным EMG-приборам, является 
одноканальный модуль MyoWare Muscule Sensor, от Advancer Technologies. 
Этот модуль имеет встроенную схему усиления и фильтрации 
электрокимографического сигнала, а также может работать в диапазоне 
входных напряжений от 3.3В до 5В, что делает его удобным для 
использования в устройствах обработки сигналов с микроконтроллерным 
управлением. Применение подобных устройств позволяет не только 
проводить эффективное измерение и категоризацию сигналов, а и 
организовывать дальнейшее преобразование полученных результатов в 
алгоритмы управления исполнительными механизмами.  
Например, в статье [1], совместное использование модуля MyoWare с 
микроконтроллером и техникой машинного обучения KNN, позволило 
распознать 6-ть жестов кисти с точностью в 86%. А в статье [2], комбинация 
его с интегрированной искусственной нейронной сетью достигла точности 
классификации того же набора движений, с показателем свыше 95%.  
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